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PYTANIA | ODPOWIEDZI DOTYCZACE POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 6/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy przedstawia tres¢ pytan
i udzielonych odpowiedzi dotyczacych tresci SIWZ w przetargu na dostawe do Miejskiego Centrum
Opieki dla Oséb Starszych, Przewlekle Niepetnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

urzgdzen medycznych oraz réznych mebli i wyposazenia.

Tres¢ pytania:

Pytanie 1 (dot. cze$¢ nr 7, poz. 2 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego IlI:
podnosniki)

,Czy Zamawiajgcy wymaga w komplecie z podnos$nikiem dwdoch podwieszek: kapielowej

i uniwersalnej?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga w komplecie dwoch podwieszek: kgpielowej i uniwersalne;j.

Tres¢ pytania:

Pytanie 2 (dot. cze$¢ nr 7, poz. 2 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego IlI:
podnosniki)

,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie podnos$nika elektrycznego o maksymalnym
obcigzeniu do 150 kg i parametrach:

- najnizsza pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu — 728 mm

- maksymalna pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu — 1740 mm

- zakres podnoszenia (zakres wysokosci) — 1012 mm

- dfugos¢ ramienia — 1000 mm

- dfugosc catkowita — 1115mm

- minimalny rozstaw ramion — 463 mm

- maksymalny rozstaw ramion — 833 mm

- wysoko$c¢ kolumny / wysokos$¢ ramy — 1115 mm

- Posiadajgcy mozliwo$¢ podnoszenia pacjenta z podtogi?”
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci podnosnik elektryczny o proponowanych parametrach.
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Tres¢ pytania:

Pytanie 3 (dot. cze$¢ nr 5, poz. 3 - Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego I: drobny

sprzet medyczny)

»,Czy Zamawiajgcy dopusci chodziki o ponizszych parametrach?

Balkonik aluminiowy czterokofowy z regulacjg wysoko$ci siedziska
Sktadany,

posiada uchwyt na kule,

siedzisko,

uchwyty ergonomiczne,

regulacja wysokosci rgczek,

regulacja wysokosci siedziska,

koszyk na zakupy,

blokada skfadania.

Dane techniczne:

szeroko$¢: 610 mm
dfugosc: 680-795 mm
wysoko$c: 845-985 mm

wys. siedziska: 555-625 mm

szer. siedziska: 360 mm

gfeb. siedziska: 360 mm

waga : 7,2 kg

max. obcigzenie: 136 kg
kota @ 200x35 mm?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci chodziki o proponowanych parametrach.
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Tres¢ pytania:

Pytanie 4 (dot. cze$¢ nr 5, poz. 5 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego I: drobny
sprzet medyczny)

»,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie wozkéw lakierowanych proszkowo spetniajgcych

pozostate wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie woézkow lakierowanych proszkowo spetniajacych

pozostate wymagania zawarte w SIWZ.

Tresé¢ pytania:

Pytanie 5 (dot. cze$¢ nr 5, poz. 5 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego I: drobny
sprzet medyczny)

»,Czy Zamawiajgcy wymaga aby wozki posiadaty dwa systemy hamulcowe tj. postojowy dla pacjenta

i bebnowy dla opiekuna?”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga, ale dopusci wozki z proponowanymi systemami hamulcowymi.

Tres¢ pytania:
Pytanie 6 (dot. cze$¢ nr 9 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego V: 16zka szpitalne)
»,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko o demontowanych bez potrzeby uzycia narzedzi szczytach, ktére sg

w catosci wykonane z wysokiej jakoSci tworzywa ABS?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci 16zko o demontowanych szczytach wykonanych z proponowanego tworzywa.

Tres¢ pytania:
Pytanie 7 (dot. czes$¢ nr 9 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego V: {6zka szpitalne)

»,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko o szerokosci leza 830 mm oraz dtugo$ci 1900 mm?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci 16zko o proponowanych wymiarach leza.

H mliiNet §
ISO 9001 w



Miejskie Centrum Opieki dla Osob Starszych,
Przewlekle Niepetnosprawnych

oraz Niesamodzielnych w Krakowie

ul. Wielicka 267, 30-663 Krakow

samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmieécia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

o

5‘

*WOAZSHVLS g,

w' W 05y
& %
, &

Y/ N
002 gy SN

%, S
4 W
Coeenpgpppmt®

Tres¢ pytania:
Pytanie 8 (dot. cze$¢é nr 9 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego V: {6zka szpitalne)

»,Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko o regulowanej wysokoSci leza w zakresie 360 - 710 mm?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci tozko o regulowanej wysokosci leza w proponowanym zakresie.

Tres¢ pytania:
Pytanie 9 (dot. cze$¢ nr 9 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego V: 16zka szpitalne)
,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko o regulacji przechytu Trendelenburga w zakresie: 0 -12 stopni oraz

anty-Trendelenburga w zakresie: 0 - 12 stopni?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci 16zko o regulacji przechytu Trendelenburga i anty-Trendelenburga

w proponowanym zakresie.

Tres¢ pytania:
Pytanie 10 (dot. cze$¢ nr 9 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego V: {6zka
szpitalne) ,Czy Zamawiajgcy dopusci pilot do regulacji funkcji t6zka wyposazony w 6 pod$wietlanych

przyciskéw, nie posiadajgcy blokady za pomocg kluczyka oraz bez diody LED?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopusci pilota do t6zka nieposiadajgcego blokady za pomocg kluczyka i bez diody
LED.

Tres¢ pytania:
Pytanie 11 (dot. czes¢ nr 9 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego V: {6zka
szpitalne) ,Czy Zamawiajgcy dopusci konstrukcje pantografowg f6zka podpierajgcg leze w 4

punktach, gwarantujgce stabilnos¢ leza?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci t6zko o konstrukcji pantografowej podpierajgcej leze wedtug proponowanej

ilosci punktéw.
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Tres¢ pytania:
Pytanie 12 (dot. czes¢ nr 10 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego VI: materace

przeciwodlezynowe)
,Czy Zamawiajgcy dopu$ci materac przeciwodlezynowy z cyklem pracy wynoszgcym 6 minut?

Parametr ten jest skuteczniejszy w zapobieganiu powstawania odlezyn?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci materac przeciwodlezynowy z proponowanym cyklem pracy.

Tresé¢ pytania:

Pytanie 13 (dot. cze$¢ nr 10 — Wyposazenie wypozyczalni sprzetu medycznego VI: materace

przeciwodlezynowe)
»,Czy Zamawiajgcy dopusci pompe o wymiarach 32 x 10 x 14 cm o masie ponizej 2 kg o obudowie

Z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci pompe o proponowanym parametrach.
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